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ВВЕДЕНИЕ
Руководство по эксплуатации (далее – руководство) предназначено для изучения 
назначения, устройства и принципа работы самоспасателя учебного ТРЕНЕР C 
(далее – самоспасатель), правил его использования и обслуживания.

 ВНИМАНИЕ!
Самоспасатель применяется только в атмосфере пригодной для дыхания - в помещениях учебных 
комнат (при применении картриджей-имитаторов, или комплектов), а также для проведения 
контрольных выходов (при применении 30-минутных учебных регенеративных комплектов) и для 
обучения в специальных «дымных камерах» (при применении комплектов).

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Учебный самоспасатель ТРЕНЕР С (TRAINER C) предназначен для тренировки процедур 
ношения (рис.1), включения и условий дыхания в самоспасателях Ci-30 KS, Ci-40, а также 
изучения их принципа работы. Самоспасатель рассчитан на эксплуатацию при температуре 
от плюс 10 до плюс 40 °С.

 ОПАСНО!
Использование самоспасателя учебного для защиты органов дыхания при авариях категорически 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Рис. 1 – Способ ношения самоспасателя ТРЕНЕР С
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* Опционально по заказу потребителя.

** Поставляются на одну упаковку самоспасателей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование параметра Значение

параметра
Время работы самоспасателя 
с регенеративным комплектом (в зависимости
от применяемого комплекта), при легочной вентиляции
35 л/мин, мин, не менее 15/30
Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе при
легочной вентиляции 35 л/мин, кПа, не более 1.0
Температура вдыхаемого воздуха при использовании
регенеративного комплекта, оС, не более

 
60

Масса, кг 2.4±0.2
Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота	

202
112
203

Информация о назначенном сроке службы, сроке годности и гарантийных сроках указана в 
этикетке, поставляемой к каждому учебному самоспасателю.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки самоспасателя входят:

•	 самоспасатель с установленным 
картриджем-имитатором, шт.

•	 комплект теплообменников для 
картриджей-имитаторов (далее ТВО-имитатор) – 
для тренировки процедуры включения и имитации 
сопротивления дыханию в самоспасателе, шт.

•	 руководство по эксплуатации, экз.

•	 этикетка, экз.

•	 ключи для фиксации карабинов, компл. (шт.)

Предусмотрены следующие дополнительные опции самоспасателя:

•	 комплект теплообменников;

•	 одноразовый комплект для тренировки условий дыхания, который состоит из 15-ти 
минутного регенеративного картриджа в сборе с воздуховодной системой;

•	 одноразовый комплект для тренировки условий дыхания, который состоит из 30-ти 
минутного регенеративного картриджа в сборе с воздуховодной системой.

1

 
 
 
5*

1**

1

1(2)**
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НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА:

Наименование Артикул Описание

ТРЕНЕР С T-0MP0-ISG
Самоспасатель с картриджем-
имитатором с индикатором 
герметичности

Комплект учебный 
ТРЕНЕР С Т-15МS1 T-15MS1-NSN

Одноразовый комплект для 
тренировки условий дыхания, 
который состоит из 15-ти 
минутного регенеративного 
картриджа в сборе с 
воздуховодной системой

Комплект учебный 
ТРЕНЕР С Т-30МS1 T-30MS1-NSN

Одноразовый комплект для 
тренировки условий дыхания, 
который состоит из 30-ти 
минутного регенеративного
картриджа в сборе с 
воздуховодной системой

Теплообменник SKTB.02.TCT2.03.03.000

Теплообменник 
(далее - ТВО-имитатор) 
с отверстием для использования 
с картриджем- имитатором 
для тренировки процедуры 
включения и имитации 
сопротивления дыханию
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4. УСТРОЙСТВО
Общий вид и устройство самоспасателя учебного ТРЕНЕР С с картриджем-имитатором 
представлены на рис.2, общий вид самоспасателя в состоянии применения – на рис.3, 
общий вид одноразового комплекта для тренировки условий дыхания – на рис.4.

 

Рис. 2 – Общий вид и устройство самоспасателя ТРЕНЕР С
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Рис. 3 - Самоспасатель ТРЕНЕР С в состоянии применения
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Рис. 4 - Общий вид одноразового комплекта для тренировки условий дыхания

На рис.2-4 используются следующие обозначения:
1.	 Корпус

2.	 Картридж-имитатор

3.	 Ролик

4.	 Уплотнительное кольцо

5.	 Стяжная лента

6.	 Заглушка

7.	 Загубник

8.	 Магнит для картриджа

9.	 Имитатор пускового 
устройства

10.	 Резиновый чехол

11.	 Система воздуховодная

12.	 Магнит для пускового 
устройства

13.	 Чека пускового 
устройства

14.	 Стяжная лента

15.	 Карабины

16.	 Крышка

17.	 Замок стяжных лент

18.	 Накладка

19.	 Теплозащитный экран

20.	 Очки

21.	 Носовой зажим

22.	 ТВО-имитатор

23.	 Дыхательная трубка

24.	 Дыхательный мешок

25.	 Учебный 
регенеративный 
картридж

26.	 Пусковое устройство

27.	 Дыхательная трубка 
для регенеративного 
картриджа

28.	 ТВО

29.	 Клапан избыточного 
давления
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Самоспасатель состоит из следующих основных частей (рис. 2-4): корпуса 1 
с магнитами 8 и теплозащитным экраном 19, крышки 16, картриджа-имитатора 2 
или учебного регенеративного картриджа 25, системы воздуховодной 11, очков 20 и 
карабинов 15 для размещения самоспасателя на ремне. К патрубкам картриджа 
присоединена система воздуховодная 11, состоящая из дыхательного мешка 24, 
трубки дыхательной 23, носового зажима 21 и загубника 7. Совместно с 
картриджем-имитатором применяется ТВО-имитатор 22. В исходном состоянии 
воздуховодная система 11 упорядочено уложена под крышкой 16, которая прикрепляется 
к корпусу посредством двух стяжных лент 5 и 14. Они зацепляются с роликами 3, 
расположенными на корпусе 1 с одной стороны, а с другой  – образующие быстро 
вскрываемый замок. В зазор между крышкой и корпусом при сборке вставляется 
уплотнительное кольцо 4. Самоспасатель предназначен для поясного ношения и имеет 
специальные карабины 15 для его размещения на ремне.

 ВНИМАНИЕ! 
Каждый пользователь должен иметь индивидуальный ТВО.

По внешнему виду, форме, габаритным размерам, массе, процедуре ношения и включения 
самоспасатель учебный ТРЕНЕР С аналогичен самоспасателям Ci-30 KS, Ci-40.

За счет использования съемных узлов и одноразовых комплектов – самоспасатель 
позволяет:

•	 с картриджем-имитатором производить обучение людей навыкам ношения и включения 
в самоспасатель в атмосфере пригодной для дыхания (применяется ТВО-имитатор с 
отверстием на боковой поверхности для тренировки процедуры включения и имитации 
сопротивления дыханию), учебных классах;

•	 с 15-ти и 30-ти минутным одноразовым комплектом для тренировки условий дыхания 
производить обучение людей навыкам ношения, включения и дыхания в самоспасателе 
в атмосфере пригодной для дыхания, а также в «дымной камере»;

•	 с 30-ти минутным одноразовым комплектом для тренировки условий дыхания 
производить обучение людей навыкам ношения, включения и дыхания в самоспасателе 
в атмосфере пригодной для дыхания, в «дымной камере» или для осуществления 
контрольного выхода.

Порядок замены картриджа-имитатора или регенеративного комплекта приведен 
в разделе 8.
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5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
5.1 Принцип действия самоспасателя ТРЕНЕР С, укомплектованного картриджем 
имитатором для обучения в атмосфере, пригодной для дыхания, заключается в следующем:

•	 габаритные размеры, масса и способ крепления самоспасателя 
ТРЕНЕР С соответствует аналогичным параметрам самоспасателей Ci-30 KS, 
Ci-40. Благодаря этому обеспечивается тренировка навыков ношения самоспасателей 
Ci-30 KS, Ci-40 при использовании самоспасателя ТРЕНЕР С, укомплектованного 
картриджем-имитатором;

•	 при вскрытии рычага замка 17 и сбрасывании крышки 16 чека 13 (рис. 2 и 3), 
преодолевая усилие магнита 12, извлекается из имитатора пускового устройства 9. 
Усилие вскрытия замка и усилие отрыва магнита от имитатора пускового устройства 
самоспасателя ТРЕНЕР С соответствует аналогичным параметрам самоспасателей 
Ci-30 KS, Ci-40, благодаря чему тренируется навык включения;

•	 при включении пользователя в самоспасатель ТРЕНЕР С выдыхаемый 
воздух проходит через загубник 7 и выходит в атмосферу через отверстие в 
ТВО-имитаторе 22. При вдохе воздух проходит в обратном направлении. Размер  
отверстия в крышке ТВО-имитатора обеспечивает сопротивление дыханию близкое по 
величине сопротивлению дыханию в самоспасателях Ci-30 KS, Ci-40. Перед каждой 
последующей тренировкой ТВО-имитатор заменяют на новый или дезинфицируют  
согласно требованиям, изложенных в ПРИЛОЖЕНИИ А.

5.2 Принцип действия самоспасателя ТРЕНЕР С, укомплектованного 15-ти или 30-ти 
минутными учебными регенеративными комплектами, при тренировке в «дымной камере» 
или для проведения контрольного выхода аналогичен принципу действия и условиям 
дыхания в самоспасателях Ci-30 KS, Ci-40, и заключается в следующем:

•	 габаритные размеры, масса и способ крепления самоспасателя ТРЕНЕР С 
соответствует аналогичным параметрам самоспасателей Ci-30 KS, Ci-40. Благодаря 
этому обеспечивается тренировка навыков ношения и включения в самоспасатели 
Ci-30 KS, Ci-40 при использовании самоспасателя ТРЕНЕР С, укомплектованного 
картриджем регенеративным;

•	 при вскрытии рычага 17 замка и сбрасывании крышки 16 (рис. 2, 4) автоматически 
срабатывает пусковое устройство 26 и дыхательный мешок 24 наполняется 
кислородом, необходимым для дыхания человека в начальный период. Усилие 
вскрытия замка и запуска пускового устройства самоспасателя ТРЕНЕР С 
соответствует аналогичным параметрам самоспасателей Ci-30 KS, Ci-40, благодаря 
чему тренируется навык включения;

•	 при включении пользователя и выдохе в самоспасатель воздух следует через 
ТВО 28, трубку дыхательную 27, учебный регенеративный картридж 25 и поступает 
в дыхательный мешок 24. Регенеративный картридж снаряжен кислородсодержащим 
веществом (надпероксидом калия КО2), которое поглощает из выдыхаемого 
воздуха диоксид углерода (СО2) и выделяет кислород (О2). Часть (избыток) воздуха 
из дыхательного мешка 24 удаляется в атмосферу через клапан избыточного 
давления 29. Воздух при вдохе проходит в обратном направлении и дополнительно 
обогащаясь кислородом поступает в органы дыхания человека. Благодаря дыханию 
в самоспасателе ТРЕНЕР С, укомплектованном регенеративным комплектом, 
полностью воспроизводятся условия и тренируется навык дыхания в самоспасателях 
Ci-30 KS, Ci-40.

Картридж-имитатор с воздуховодной системой в самоспасателе ТРЕНЕР С может быть 
заменен комплектом с 15-ти или 30-ти минутным картриджем регенеративным в сборе с 
воздуховодной системой.



DEZEGA 	 SKTB.02.CT2.00.00.000 РЭ-U1

13

6. МАРКИРОВКА
Маркировка самоспасателя, наносимая на стяжные ленты, картридж, дыхательный мешок 
и корпус, содержит:

•	 на дыхательном мешке – порядковый номер самоспасателя, месяц и год изготовления;

•	 на картридже-имитаторе – надпись «IMITATOR»;

•	 на учебных регенеративных комплектах – число, месяц, год изготовления, надпись 
«TRAINING REGENERATIVE»;

•	 на стяжной ленте – месяц и год изготовления, обозначение модели 
самоспасателя   ТРЕНЕР C,   серийный   номер   в   формате   SSSSS P MM YY, 
где SSSSS – порядковый номер, P – шифр завода (T - Турция, R – Россия), 
ММ – месяц и YY – год изготовления;

•	 на стяжной ленте – ТМ DEZEGA;

•	 на накладке замка стяжных лент – ТМ DEZEGA;

•	 на корпусе – надпись «ANTISTATIK», наклейка «TRAINING», а также пиктограмма в виде 
рисунков, показывающих порядок включения в самоспасатель;

•	 на крышке – наклейки с надписями «TRAINER C» и «Only for training»;

•	 на ТВО-имитаторе – наклейка «HME for imitating cartridge;

•	 на ТВО – наклейка «HME for regenerative cartridge»;

•	 на упаковке одноразовых комплектов – наклейки «15/30  min Training kit» и «OXIDIZING 
AGENT».

7. ТАРА И УПАКОВКА
Самоспасатели, одноразовые комплекты для тренировки дыхания вместе с ключами для 
фиксации карабинов упаковываются в картонные ящики.

В каждый ящик вкладывается полиэтиленовый пакет с комплектом эксплуатационных 
документов.
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8. ПОДГОТОВКА УЧЕБНОГО САМОСПАСАТЕЛЯ 
ТРЕНЕР С К СЛЕДУЮЩЕМУ ТРЕНИРОВОЧНОМУ 
УПРАЖНЕНИЮ
8.1 Замена ТВО-имитатора:

•	 переместите резиновое кольцо на 
быстросъемном фланце вдоль трубки в 
направлении картриджа;

•	 отсоедините ТВО от дыхательной трубки, 
потянув одной рукой за быстросъемный 
фланец, а второй рукой – за ТВО;

•	 подсоедините новый ТВО к дыхательной 
трубке, растянув быстросъемный фланец и 
вставив в него новый ТВО;

•	 зафиксируйте новый ТВО резиновым 
кольцом, переместив его вдоль трубки в 
направлении ТВО до упора.
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8.2 Укладка воздуховодной системы и установка крышки при использовании картриджа-
имитатора:

 
8.2.1  извлеките из дыхательной трубки 
использованный ТВО-имитатор и установите 
продезинфицированный (п.10.1) или новый из 
комплекта сменных частей;

8.2.2  снимите использованную заглушку 
загубника с пуговицы и установите новую из 
ТВО-имитатора;

8.2.3  установите имитатор чеки пускового 
устройства, закрепленного к крышке 
самоспасателя на магнит имитатора пускового 
устройства;

 
8.2.4  переместите пряжки нагрудного и шейного 
ремня в крайнее положение, максимально 
увеличив длину ремней;

8.2.5  сложите гармошкой свободный конец 
нагрудного ремня (имеющего большую длину) и 
зафиксируйте его кольцом;
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8.2.6  плотно сверните очки, соединив окуляры 
и обмотав их резинкой, и установите их в хомут 
из эластичной ленты желтого цвета на шейном 
ремне;

 

8.2.7  сложите мешок в 4 слоя по вертикали 
(гармошкой) и уложите его вокруг пускового 
устройства в форме «лодочки»;
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8.2.8  установите заглушку в загубник и, затем, 
расположите носовой зажим между зубными 
захватами загубника;

8.2.9  плотно уложите ТВО, загубником вниз, 
в свободное пространство между патрубком 
дыхательной трубки и корпусом самоспасателя;

8.2.10 уложите дыхательную трубку поверх 
мешка, повторяя форму его укладки;

8.2.11 уложите поверх мешка и дыхательной 
трубки нагрудные ремни, а затем шейный 
ремень;

8.2.12 уложите очки в свободное пространство 
между укладкой воздуховодной системы и 
корпусом самоспасателя;

8.2.13 накройте всю укладку теплозащитным 
экраном (укладка должна быть максимально 
компактной);
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8.2.14 установите пластиковый обод по 
внутреннему периметру корпуса вдоль места 
сопряжения корпуса и крышки;

8.2.15  придерживая укладку, установите 
крышку, оставив зазор 5-10 мм между крышкой 
и корпусом;

8.2.16  придерживая крышку, установите 
карабины в пазы корпуса;

8.2.17  утопите двумя ключами оба фиксатора 
карабинов до упора и закройте крышку;

8.2.18 зацепите крючки стяжных лент за скобы 
по бокам корпуса и закройте замок стяжных 
лент;
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8.2.19 установите защитную накладку, зацепив 
ее крючок за квадратное отверстие в рычаге 
замка и утопив два выступа в отверстия крышки;

8.2.20 удалите ключи из карабинов.

Аппарат готов к использованию.

8.3. Установка 15-ти или 30-ти минутного одноразового комплекта для тренировки дыхания:

8.3.1 извлеките из корпуса самоспасателя 
картридж (регенеративный или имитатор), 
потянув одновременно за трубку воздуховодную 
и дыхательный мешок вертикально вверх 
преодолев усилие магнита;

8.3.3 извлеките одноразовый комплект из 
защитного пакета;
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8.3.3 выполните последовательность действий 
согласно п.п. 8.2.4 - 8.2.6;

 ВНИМАНИЕ! 
После вскрытия цифленового герметичного пакета с одноразовым комплектом, допускается его 
хранение в течение 7 часов. По истечению данного срока, использовать комплект категорически 
запрещается.

8.3.4  не нарушая укладку воздуховодной 
системы, поместите новый одноразовый 
комплект в корпус самоспасателя таким 
образом, чтобы желтые полосы на картридже и 
внутренней поверхности корпуса самоспасателя 
совпадали;

   

8.3.5  подсоедините шнур, закрепленный на 
крышке, карабином к чеке пускового устройства, 
и накройте карабин защитной трубкой, 
передвинув ее вдоль нити к чеке;
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 ОПАСНО! 
При нарушении заводской укладки одноразового комплекта выполните последовательность 
действий согласно п.п. 8.2.7-8.2.10.

8.3.6  выполните последовательность действий согласно п.п. 8.2.11-8.2.20; 

 ВНИМАНИЕ! 
Проверьте установку и фиксацию резиновым кольцом патрубка пускового устройства. Патрубок 
должен плотно удерживаться резиновым кольцом и не сниматься при растяжении.

 ВНИМАНИЕ! 
Перед использованием рекомендуется проверить герметичность многоразовой воздуховодной 
системы согласно п. 11.

9. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САМОСПАСАТЕЛЕМ
Для включения в самоспасатель проделайте следующее:

1.    Сделайте вдох и задержите дыхание. Разместите самоспасатель на ремне перед собой. 
Придерживая корпус левой рукой, пальцами правой подденьте и поверните вверх рычаг 
замка стяжных лент.
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2.    Крепко зажав в правой руке рычаг замка вместе с защитной накладкой, движением 
руки вправо оторвите защитную накладку от крышки и отцепите крючок стяжной ленты 
от корпуса Придерживая корпус самоспасателя левой рукой, правой – движением вправо 
вверх сорвите крышку и отбросьте ее.

3.    Снимите каску и держите ее одной рукой. Второй рукой наденьте шейный ремень на 
шею. Наденьте каску.
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4.    Быстро потяните вверх теплообменник с загубником и носовым зажимом, расправьте 
дыхательную трубку и дыхательный мешок. При этом, из патрубка картриджа извлекается 
пробка, размещенная внутри дыхательного мешка. Убедитесь, что заглушка извлеклась из 
загубника и возьмите загубник в рот так, чтобы его пластинки находились между зубами и 
губами, а зубные захваты зажмите зубами. Разведите двумя руками подушечки носового 
зажима и наденьте его на нос так, чтобы обе ноздри были полностью закрыты.

Удалите обод.

 
5.    Приподнимая обеими руками корпус вверх, большими пальцами выдавите карабины из 
пазов корпуса, отсоедините самоспасатель от поясного ремня. Расправьте теплозащитный 
экран, разместив его между корпусом самоспасателя и телом.
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6.    Потяните за конец шейного ремня вниз, автоматически поднимая самопасатель вверх 
до удобного положения. Закрепите корпус самоспасателя на груди с помощью нагрудных 
ремней, обвязав их вокруг туловища и застегнув застежку. Отрегулируйте необходимую 
длину ремней. 

  

7.    Снимите каску, наденьте защитные очки и каску.

Включайтесь в самоспасатель быстро, для отработки навыков включения менее, чем 
за 15 с. При более длительном включении возможна потеря кислорода, выделяемого 
пусковым брикетом для обеспечения нормального дыхания в первые минуты работы 
самоспасателя.

 ВНИМАНИЕ! 
В процессе работы пусковое устройство и поверхность картриджа нагреваются!

В случае не наполнения мешка в результате потери кислорода при использовании 
регенеративного картриджа следует снять носовой зажим и сделать 2-3 вдоха через нос 
и такое же количество выдохов через рот в самоспасатель до наполнения дыхательного 
мешка и срабатывания клапана избыточного давления. Затем, следует надеть носовой 
зажим.
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 ВНИМАНИЕ! 
Данную нештатную ситуацию настоятельно рекомендуется отработать со всеми обучающимися 
только в атмосфере, пригодной для дыхания.

Отметку о выполнении тренировочного упражнения рекомендуется производить в «Журнале 
учета тренировочных упражнений и проведения дезинфекции» (ПРИЛОЖЕНИИ Б).

 ВНИМАНИЕ! 
По истечению времени действия 15 мин и 30 мин комплекта, выключитесь из самоспасателя. 
Использование комплекта по истечению этого времени настоятельно не рекомендуется.

10. РАЗБОРКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СБОРКА 
САМОСПАСАТЕЛЕЙ
Разборка, дезинфекция и сборка самоспасателей выполняется специально обученным 
лицом, назначенным приказом по шахте, прошедшим обучение и ежегодную аккредитацию 
у компании DEZEGA, что подтверждено соответствующим сертификатом.

Дезинфекции подвергается ТВО-имитатор.

 ВНИМАНИЕ! 
Разборка, дезинфекция и сборка самоспасателей выполняется специально обученным лицом, 
назначенным приказом по шахте, прошедшим обучение и ежегодную аккредитацию у компании 
DEZEGA, что подтверждено соответствующим сертификатом.

 ВНИМАНИЕ! 
Дезинфекция при использовании одноразовых комплектов для дыхания не требуется.

Для дезинфекции ТВО-имитатора:

•	 отсоедините ТВО от дыхательной трубки;

•	 продезинфицируйте загубник в сборе с ТВО согласно требованиям, указанных в 
приложении А;

 ОПАСНО! 
Недопустимо применение для дезинфекции органических растворителей (бензина, керосина, 
ацетона) и хлорсодержащих отбеливателей. Допускается применение других дезинфицирующих 
средств, при этом следует руководствоваться соответствующими инструкциями по применению 
этих средств.

•	 после дезинфекции промойте ТВО-имитатор в чистой проточной воде;

•	 сушку проводите тёплым воздухом при температуре, не превышающей плюс 60 °С. 
Желательно для сушки использовать сушильный шкаф или воздушные сушилки;

•	 тщательно просушите ТВО-имитатор теплым воздухом.

 ВНИМАНИЕ! 
Сушка с попаданием прямых солнечных лучей или лучистого тепла категорически запрещена.
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11. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
САМОСПАСАТЕЛЕЙ
В процессе эксплуатации самоспасателя при каждой его разборке и сборке необходимо 
проверить техническое состояние всех узлов и деталей на предмет наличия повреждений.

В случае повреждения или утери во время тренировочных упражнений каких-либо деталей 
или узлов самоспасателя, они могут быть заказаны дополнительно (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
В период между проведением тренировочных упражнений самоспасатели и регенеративные 
комплекты должны храниться в специальном помещении в состоянии пригодности для 
следующей тренировки.

Хранение регенеративного комплекта в составе самоспасателя недопустимо.

 ИНФОРМАЦИЯ! 
При хранении комплектов в защитных пакетах возможно появление избыточного давления, что не 
влияет на их пригодность для применения по назначению.

 
В складских условиях самоспасатели и регенеративные комплекты должны храниться 
в сухих закрытых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и 
относительной влажности не более 80 % отдельно от веществ, способствующих коррозии.

Самоспасатели и регенеративные комплекты должны перевозиться в закрытом транспорте 
при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительной 
влажности 80 %.

В случае транспортировки при отрицательных температурах перед применением по 
назначению необходимо выдержать самоспасатели ТРЕНЕР С, регенеративные комплекты 
в сухом помещении с температурой воздуха 20-40 °С в течение 24 часов.

Транспортирование самоспасателей и регенеративных комплектов может производиться 
всеми видами транспорта, в том числе воздушным, в герметизированных отапливаемых 
отсеках.

13. УТИЛИЗАЦИЯ
Использованные одноразовые комплекты с истекшим сроком годности, а также комплекты, 
признанные непригодными к дальнейшей эксплуатации в связи повреждениями, могут 
быть утилизированы согласно с нормами действующего местного законодательства.

 ОПАСНО! 
Настоятельно рекомендуется проводить утилизацию отработанных регенеративных комплектов и 
одноразовых воздуховодных систем в специализированных организациях.

Организации, которые производят утилизацию самоспасателей и обезвреживание 
кислородосодержащего продукта, должны иметь:

•	 лицензию на обращение с отходами, в т.ч. утилизацию самоспасателей, утилизацию 
и обезвреживание кислородосодержащего продукта, оформленную надлежащим 
образом;

•	 официальное разрешение завода изготовителя;

•	 одобренный заводом-изготовителем технологический регламент по утилизации 
самоспасателей, утилизацию и обезвреживанию кислородосодержащего продукта.
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 ОПАСНО! 
Категорически запрещено сжигать и выбрасывать одноразовые комплекты в общедоступных 
местах или передавать их на утилизацию некомпетентным организациям.

Комплекты, подлежащие утилизации, должны быть помещены в специально отведенные 
сухие помещения на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. При этом должна 
быть исключена возможность попадания на них масел или любых органических жидкостей.

Помещения для хранения должны быть оснащены порошковыми огнетушителями.

В случае, если произошло механическое повреждение комплектов в результате 
нарушения правил безопасной эксплуатации, необходимо немедленно связаться с 
заводом-изготовителем или официальным локальным представителем для получения 
инструкции по безопасному хранению и утилизации.

 ОПАСНО! 
При наличии органических загрязнений (в том числе горюче-смазочных материалов) на 
поврежденных комплектах, в которых кислородосодержащий продукт имеет непосредственный 
контакт с воздухом, возможно самопроизвольное возгорание. Такие комплекты должны быть 
помещены в специально отведенное безопасное место, где они будут храниться, а затем, 
утилизироваться в соответствии с полученными от завода-изготовителя или официального 
локального представителя инструкциями.

Рекомендуется проводить утилизацию в следующем порядке:

•	 вручную запустите пусковое устройство (при необходимости – если картридж не был 
использован по назначению);

•	 дождитесь прекращения выделения кислорода из картриджа регенеративного и его 
охлаждения до температуры не более 30 оС;

•	 отсоедините дыхательную трубку и дыхательный мешок от учебного регенеративного 
картриджа;

•	 извлеките картридж из корпуса;

•	 погрузите картридж патрубками вверх в чистую воду, на 5-10 см ниже уровня воды 
и выдерживайте его, периодически встряхивая, до тех пор, пока не прекратится 
выделение пузырьков;

•	 образовавшийся раствор щелочи нейтрализовать с помощью 3 % кислоты, например, 
соляной (HCl);

•	 рассортируйте все детали и узлы по видам материала (металл, пластмасса, резина и т.д.) 
и утилизируйте их в соответствии с правилами, действующими на Вашей территории.

 ОПАСНО! 
При утилизации следует пользоваться средствами индивидуальной защиты: защитными очками, 
перчатками, халатом и обувью.
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14. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует надлежащие эксплуатационные свойства самоспасателей 
ТРЕНЕР С при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и 
эксплуатации, описанных в данном «РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

Гарантийные срок эксплуатации и хранения указаны в этикетке, поставляемой с каждым 
учебным самоспасателем. 

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические решения, 
реализуемые в учебных самоспасателях ТРЕНЕР С, с целью улучшения их технических 
характеристик и эксплуатационных свойств.

 ИНФОРМАЦИЯ! 
Необходимость заказа узлов и деталей по ПРИЛОЖЕНИЮ В в течении указанного гарантийного 
срока не является причиной для предъявления рекламаций производителю.

 ИНФОРМАЦИЯ! 
Гарантия не распространяется на детали и узлы воздуховодной системы, потерявшие герметичность 
из-за механических повреждений, полученных при эксплуатации.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Приготовление дезинфицирующих растворов и дезинфекция воздуховодной 
системы самоспасателя
Для приготовления дезинфицирующего раствора рекомендуется использование 
хлоргексидина, который выпускается в виде 20 % водного раствора хлоргексидина 
биглюконата в темной или пластмассовой посуде.

Препарат хранится в обычных температурных условиях.

Для дезинфекции пользуются 0,5 % раствор, который приготавливают следующим 
образом: в сосуд (стеклянный, эмалированный), в котором будет производится 
дезинфекция, вливают 10 л кипяченой воды комнатной температуры и 
0,25 л 20 % раствора хлоргексидина. Полученную смесь тщательно перемешивают. 
Раствор хлоргексидина для дезинфекции готовит непосредственно перед дезинфекцией 
лицо, ответственное за дезинфекцию и сборку самоспасателей и прошедшее обучение 
и аккредитацию у производителя самоспасателей, о чем имеется соответствующий 
сертификат.

Детали, подвергаемые дезинфекции, необходимо сначала промыть проточной водой, очищая 
их щеткой, а затем погрузить на 5 мин в раствор хлоргексидина. Продезинфицированные 
детали снова промыть проточной водой в течение 5-10 мин и просушить.

Дезинфекция может производиться одним из новых препаратов – «Дезэффектом», 
«Дисмозоном Пур», «Септохимом» или «Инцидином» в соответствии с инструкцией по 
применению.

О проведении дезинфекции должна быть сделана отметка в журнале (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма журнала учета тренировочных упражнений и проведения дезинфекции

Дата сборки
самоспасателя 

для
тренировки

Отметка о проведении
тренировочных 

упражнений

Отметка
о проведении дезинфекции

порядковый
номер

дата дата
проведения

подпись
ответственного

лица

Самоспасатель списан по истечении назначенного срока службы актом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Перечень узлов и деталей самоспасателя ТРЕНЕР С, поставляемых по заказу 
потребителя

Обозначение Наименование
Номер

позиции
по рис. 2, 3, 4

SKTB.02.С47А.00.00.002-01 Уплотнительное кольцо 4

T-15MS1-NSN Комплект учебный 
ТРЕНЕР С Т-15МS1

T-30MS1-NSN Комплект учебный 
ТРЕНЕР С Т-30МS1

SKTB.02.TCT2.03.03.000 Теплообменник





САМОРЯТІВНИК НАВЧАЛЬНИЙ 
ТРЕНЕР С

ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації

UK
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ВСТУП
Інструкція з експлуатації (далі — інструкція) назначена для вивчення призначення, 
конструкції і принципу роботи саморятівника навчального ТРЕНЕР C (далі — саморятівник), 
правил його використання та обслуговування.

 УВАГА!
Саморятівник застосовують тільки в атмосфері, придатній для дихання - у приміщеннях 
навчальних кімнат (при застосуванні картриджів-імітаторів, навчальних регенеративних 
комплектів), а також для проведення контрольних виходів (при застосуванні 30-хвилинних 
навчальних регенеративних комплектів) і для навчання у спеціальних «димних камерах» (при 
застосуванні регенеративних комплектів).

 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ
Навчальний саморятівник ТРЕНЕР С (TRAINER C) призначений для тренування процедур 
носіння (рис. 1), включення та умов дихання в саморятівнику Ci-30 KS, а також вивчення 
його принципу роботи. Саморятівник розрахований на експлуатацію за температури від 
плюс 10 до плюс 40 °C.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Використання саморятівника навчального для захисту органів дихання під час аварій категорично 
ЗАБОРОНЕНО.

Рис. 1 – Спосіб носіння саморятівника ТРЕНЕР С



SKTB.02.CT2.00.00.000 РЭ-U1	 DEZEGA

36

* Опційно, на замовлення споживача

** Постачають на одну упаковку саморятівників

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Найменування параметра Значення

параметра
Час роботи саморятівника з регенеративним
комплектом (залежно від застосовуваного
комплекта), за легеневої вентиляції 35 л/хв, хв,
не менше

15/30

Опір диханню на вдиху та видиху за легеневої
вентиляції 35 л/хв, кПа, не більше 1.0
Температура повітря, що вдихається, за використання
регенеративного комплекта, °С, не більше

 
60

Маса, кг 2.4±0.2
Габаритні розміри, мм

- довжина
- ширина
- висота	

202
112
203

Інформація про призначені терміни служби і придатності вказані в етикетці, що 
поставляється з кожним навчальним саморятівником ТРЕНЕР С.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
До комплекту постачання саморятівника входять:

•	 саморятівник зі встановленим картриджем-імітатором, шт.

•	 комплект теплообмінників для картриджів-імітаторів —  
для тренування процедури включення 
та імітації опору диханню в саморятівнику, шт.

•	 інструкція з експлуатації, прим.

•	 етикетка, прим.

•	 ключі для фіксації карабінів, компл. (шт.)

Передбачені такі додаткові опції саморятівника:

•	 комплект теплообмінників;

•	 одноразовий комплект для тренування умов дихання, який складається з 
15-хвилинного регенеративного картриджа у зборі з повітровідною системою;

•	 одноразовий комплект для тренування умов дихання, який складається з 
30-хвилинного регенеративного картриджа у зборі з повітровідною системою.

 

1

 
 
5*

1**

1

1(2)**
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НОМЕРИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

Найменування Артикул Опис

ТРЕНЕР С T-0MP0-ISG Саморятівник із 
картриджем-імітатором

Комплект навчальний 
ТРЕНЕР С Т-15MS1 T-15MS1-NSN

Одноразовий комплект для 
тренування умов дихання, який 
складається з 15-хвилинного 
регенеративного картриджа 
у зборі з повітровідною 
системою

Комплект навчальний 
ТРЕНЕР С Т-30MS1 T-30MS1-NSN

Одноразовий комплект для 
тренування умов дихання, який 
складається з 30-хвилинного 
регенеративного картриджа 
у зборі з повітровідною 
системою 

Теплообмінник SKTB.02.TCT2.03.03.000

Теплообмінник 
(далі - ТВО-імітатор) 
з отвором для використання 
з картриджем-імітатором 
для тренування процедури 
включення та імітації  
опору диханню
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4. КОНСТРУКЦІЯ
Загальний вигляд і влаштування саморятівника навчального ТРЕНЕР С із 
картриджем-імітатором представлені на рис. 2, загальний вигляд саморятівника у стані 
застосування — на рис. 3, загальний вигляд одноразового комплекту для тренування умов 
дихання — на рис. 4.

 

Рис. 2 – Загальний вигляд і будова саморятівника ТРЕНЕР С
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Рис. 3 — Саморятівник ТРЕНЕР С у стані застосування
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Рис. 4 — Загальний вигляд одноразового комплекту для тренування умов дихання 

На рис. 2-4 використовуються такі позначки:
1.	 Корпус

2.	 Картридж-імітатор

3.	 Ролик

4.	 Ущільнювальне кільце

5.	 Стяжна стрічка

6.	 Заглушка

7.	 Загубник

8.	 Магніт для картриджа

9.	 Імітатор пускового 
пристрою

10.	 Гумовий чохол

11.	 Система повітровідна

12.	 Магніт для пускового 
пристрою

13.	 Чека пускового 
пристрою

14.	 Стяжна стрічка

15.	 Карабіни

16.	 Кришка

17.	 Замок стяжних стрічок

18.	 Накладка

19.	 Теплозахисний екран

20.	 Окуляри

21.	 Носовий зажим

22.	 ТВО-імітатор

23.	 Дихальна трубка

24.	 Дихальний мішок

25.	 Навчальний 
регенеративний 
картридж

26.	 Пусковий пристрій

27.	 Дихальна трубка для 
регенеративного 
картриджа

28.	 ТВО

29.	 Клапан надлишкового 
тиску
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Саморятівник складається з таких основних частин (рис. 2-4): корпусу 1 із 
магнітами 8 і теплозахисним екраном 19, кришки 16, системи повітровідної 11, 
окулярів 20 і карабінів 15 для розміщення саморятівника на ремені. До патрубків 
картриджа приєднана система повітровідна 11, що складається з дихального мішка 24, 
трубки дихальної 23, носового зажима 21 і загубника 7. Спільно з 
картриджем-імітатором застосовується ТВО-імітатор 22. У початковому стані 
повітровідна система 11 упорядковано укладена під кришкою 16, яка прикріплюється 
до корпусу за допомогою двох стяжних стрічок 5 і 14. Вони зачіпляються з роликами 3, 
розташованими на корпусі 1 з одного боку, а з іншого — утворюють замок, який швидко 
відкривається. У зазор між кришкою і корпусом під час складання вставляється кільце 
ущільнювача 4. Саморятівник призначений для поясного носіння та має спеціальні 
карабіни 15 для його розміщення на ремені.

 УВАГА! 
Кожен користувач повинен мати індивідуальний ТВО.

За зовнішнім виглядом, формою, габаритними розмірами, масою, процедурою носіння і 
включення саморятівник навчальний ТРЕНЕР С аналогічний саморятівнику Ci-30 KS.

За рахунок використання змінних вузлів і одноразових комплектів саморятівник дозволяє:

•	 із картриджем-імітатором здійснювати навчання людей навичкам носіння і включення 
саморятівника в атмосфері, придатній для дихання, (застосовується ТВО-імітатор із 
отвором на бічній поверхні для тренування процедури включення та імітації опору 
диханню), навчальних класах;

•	 із 15-хвилинним навчальним регенеративним одноразовим комплектом для 
тренування умов дихання здійснювати навчання людей навичкам носіння, включення 
та дихання в саморятівнику в атмосфері, придатній для дихання, а також у «димній 
камері»;

•	 із 30-хвилинним навчальним регенеративним одноразовим комплектом для тренування 
умов дихання здійснювати навчання людей навичкам носіння, включення та дихання в 
саморятівнику в атмосфері, придатній для дихання, а також у «димній камері» чи для 
здійснення контрольного виходу.

Порядок заміни картриджа-імітатора чи регенеративного комплекта наведено в розділі 8. 
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5. ПРИНЦИП ДІЇ
5.1 Принцип дії саморятівника ТРЕНЕР С, укомплектованого картриджем-імітатором для 
навчання в атмосфері, придатній для дихання, полягає в наступному:

•	 габаритні розміри, маса і спосіб кріплення саморятівника ТРЕНЕР С відповідає 
аналогічним параметрам саморятівника Ci-30 KS. Завдяки цьому забезпечується 
тренування навичок носіння саморятівника Ci-30 KS під час використання 
саморятівника ТРЕНЕР С, укомплектованого картриджем-імітатором;

•	 під час розкриття важеля замка 17 і скидання кришки 16 чека 13 (рис. 2 і 3), долаючи 
зусилля магніту 1, 2, витягується з імітатора пускового пристрою 9. Зусилля відкриття 
замка та зусилля відриву магніту від імітатора пускового пристрою саморятівника 
ТРЕНЕР С відповідає аналогічним параметрам саморятівника Ci-30 KS, завдяки чому 
тренується навичка включення;

•	 під час включення користувача в саморятівник ТРЕНЕР С повітря, що видихається, 
проходить крізь загубник 7 і виходить до атмосфери крізь отвір у ТВО-імітаторі 22. 
Під час вдиху повітря проходить у зворотному напрямку. Розмір отвору в кришці 
ТВО-імітатора забезпечує опір диханню, близький за величиною до опору диханню в 
саморятівнику Ci-30 KS. Перед кожним наступним тренуванням ТВО-імітатор замінюють 
на новий чи дезінфікують згідно з вимогами, викладеними в ДОДАТКУ А.

5.2 Принцип дії саморятівника ТРЕНЕР С, укомплектованого 15- або 30-хвилинними 
навчальними регенеративними комплектами, під час тренування в «димній камері» чи 
для проведення контрольного виходу аналогічний принципу дії та умовам дихання в 
саморятівнику Ci-30 KS і полягає в наступному:

•	 габаритні розміри, маса і спосіб кріплення саморятівника ТРЕНЕР С 
відповідає аналогічним параметрам саморятівника Ci-30 KS. Завдяки цьому 
забезпечується тренування навичок носіння та включення в саморятівник 
Ci-30 KS під час використання саморятівника ТРЕНЕР С, укомплектованого 
регенеративним комплектом;

•	 під час розкриття важеля 17 замка і скидання кришки 16 (рис. 2, 4) автоматично 
спрацьовує пусковий пристрій 26, і дихальний мішок 24 наповнюється киснем, 
необхідним для дихання людини в початковий період. Зусилля відкриття замка 
та запуску пускового пристрою саморятівника ТРЕНЕР С відповідає аналогічним 
параметрам саморятівника Ci-30 KS, завдяки чому тренується навичка включення;

•	 під час включення користувача та видиху до саморятівника повітря слідує крізь 
ТВО 28, трубку дихальну 27, навчальний регенеративний картридж 25 і надходить 
до дихального мішка 24. Регенеративний картридж споряджений кисневмісною 
речовиною (надпероксидом калію КО2), яка поглинає з повітря, що видихається, 
діоксид вуглецю (СО2) і виділяє кисень (О2). Частина (надлишок) повітря з дихального 
мішка 24 видаляється до атмосфери крізь клапан надлишкового тиску 29. Повітря 
під час вдиху проходить у зворотному напрямку і, додатково збагачуючись киснем, 
надходить до органів дихання людини. Завдяки диханню в саморятівнику ТРЕНЕР С, 
укомплектованому регенеративним комплектом, повністю відтворюються умови та 
тренується навичка дихання в саморятівнику Ci-30 KS.

Картридж-імітатор із повітровідною системою в саморятівнику ТРЕНЕР С може бути 
замінений комплектом із 15- чи 30-хвилинним картриджем регенеративним у зборі з 
повітровідною системою.
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6. МАРКУВАННЯ
Маркування саморятівника, що наноситься на стяжні стрічки, картридж, дихальний мішок і 
корпус, містить:

•	 на дихальному мішку — порядковий номер саморятівника, місяць і рік виготовлення;

•	 на картриджі-імітаторі — напис «IMITATOR»;

•	 на навчальних регенеративних комплектах — число, місяць, рік виготовлення, напис 
«TRAINING REGENERATIVE»;

•	 на стрічці — місяць і рік виготовлення, позначення моделі 
саморятівника ТРЕНЕР C, серійний номер у форматі SSSSS P MM YY,  
де SSSSS — порядковий номер, P — шифр заводу  (T — Туреччина), ММ — місяць і 
YY — рік виготовлення;

•	 на стрічці — ТМ DEZEGA;

•	 на накладці замка стяжних стрічок — ТМ DEZEGA;

•	 на корпусі — напис «ANTISTATIK», наклейка «TRAINING», а також піктограма у вигляді 
малюнків, що показують порядок включеннясаморятівника;

•	 на кришці — наклейки з написами «TRAINER C» і «Only for training»;

•	 на ТВО-імітаторі — наклейка «HME for imitating cartridge»;

•	 на ТВО — наклейка «HME for regenerative cartridge»;

•	 на упаковці одноразових комплектів — наклейки «15/30  min Training kit» і «OXIDIZING 
AGENT».

7. ТАРА ТА УПАКОВКА
Саморятівники, одноразові комплекти для тренування дихання разом із ключами для 
фіксації карабінів пакують до картонних ящиків. До кожного ящика вкладають 
поліетиленовий пакет із комплектом експлуатаційних документів. 
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8. ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНОГО САМОРЯТІВНИКА 
ТРЕНЕР С ДО НАСТУПНОЇ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ВПРАВИ
8.1 Заміна ТВО-імітатора:

•	 перемістіть гумове кільце на 
швидкознімному фланці вздовж трубки в 
напрямку картриджа;

•	 від’єднайте ТВО від дихальної трубки, 
потягнувши однією рукою за швидкознімний 
фланець, а другою рукою — за ТВО;

•	 приєднайте новий ТВО до дихальної трубки, 
розтягнувши швидкознімний фланець і 
вставивши до нього новий ТВО;

•	 зафіксуйте новий ТВО гумовим кільцем, 
перемістивши його вздовж трубки в 
напрямку ТВО до упирання.
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8.2 Укладання повітровідної системи і встановлення кришки під час використання 
картриджа-імітатора:

 
8.2.1  вийміть із дихальної трубки використаний 
ТВО-імітатор і встановіть продезінфікований 
(п.10.1) або новий із комплекту змінних частин;

8.2.2  зніміть використану заглушку загубника з 
ґудзика і встановіть нову з ТВО-імітатора;

8.2.3  встановіть імітатор чеки пускового 
пристрою, закріпленого до кришки 
саморятівника, на магніт імітатора пускового 
пристрою;

 
8.2.4  перемістіть пряжки нагрудного та шийного 
ременя у крайнє положення, максимально 
збільшивши довжину ременів;

8.2.5 складіть гармошкою вільний кінець 
нагрудного ременя (що має більшу довжину)  та 
зафіксуйте його кільцем;
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8.2.6  щільно скрутіть окуляри, з’єднавши 
окуляри та обмотавши їх гумкою, і встановіть їх 
у хомут з еластичної стрічки жовтого кольору на 
шийному ремені;

 

8.2.7  складіть мішок у 4 шари по вертикалі 
(гармошкою) і покладіть його навколо пускового 
пристрою в формі «човника»;



DEZEGA 	 SKTB.02.CT2.00.00.000 РЭ-U1

47

8.2.8  установіть заглушку до загубника та потім 
розташуйте носовий затискач між зубними 
захопами загубника;

8.2.9  щільно укладіть ТВО загубником донизу у 
вільний простір між патрубком дихальної трубки 
та корпусом саморятівника;

8.2.10 укладіть дихальну трубку поверх мішка, 
повторюючи форму його укладки;

8.2.11 укладіть поверх мішка та дихальної 
трубки нагрудні ремені, а потім шийний ремінь;

8.2.12 укладіть окуляри у вільний простір між 
укладанням повітровідної системи та корпусом 
саморятівника;

8.2.13 накрийте всю укладку теплозахисним 
екраном (укладка має бути максимально 
компактною);
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8.2.14 установіть пластиковий обід по 
внутрішньому периметру корпуса вздовж місця 
сполучення корпуса та кришки;

8.2.15  притримуючи укладку, встановіть кришку, 
залишивши зазор 5-10 мм між кришкою та 
корпусом;

8.2.16  притримуючи кришку, встановіть карабіни 
до пазів корпусу;

8.2.17  утопіть двома ключами обидва фіксатори 
карабінів до впирання та закрийте кришку;

8.2.18 зачепіть гачки стяжних стрічок за скоби 
з боків корпусу та закрийте замок стягувальних 
стрічок;
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8.2.19 установіть захисну накладку, зачепивши 
її гачок за квадратний отвір у важелі замка та 
утопивши два виступи в отвори кришки;

8.2.20 видаліть ключі з карабінів.

Апарат готовий до використання.

8.3. Установлення 15- або 30-хвилинного одноразового комплекту для тренування дихання:

8.3.1 витягніть з корпусу саморятівника 
картридж (регенеративний або імітатор), 
потягнувши одночасно за трубку дихальну та 
дихальний мішок вертикально вгору, подолавши 
зусилля магніту;

8.3.3 виконайте послідовність дій згідно 
з п.п. 8.2.4-8.2.6;
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8.3.3 витягніть одноразовий комплект із 
захисного пакета;

 УВАГА! 
Після відкриття цифленового герметичного пакету з одноразовим комплектом, допускається 
його зберігання протягом 7 годин. Після закінчення даного терміну, використовувати комплект 
забороняється.

8.3.4  не порушуючи укладку повітровідної 
системи, помістіть новий одноразовий комплект 
до корпусу саморятівника таким чином, щоб 
жовті смуги на картриджі та внутрішній поверхні 
корпусу саморятівника співпадали;

   

8.3.5  приєднайте шнур, закріплений на 
кришці, карабіном до чеки пускового пристрою 
та накрийте карабін захисною трубкою, 
пересунувши її уздовж нитки до чеки;
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 УВАГА! 
У разі порушення заводської укладки одноразового комплекту виконайте послідовність дій згідно 
з п.п. 8.2.7-8.2.10.

 

8.3.6  виконати послідовність дій згідно з п.п. 8.2.11-8.2.20.

 УВАГА! 
Перевірте встановлення та фіксацію гумовим кільцем патрубка пускового пристрою. Патрубок має 
щільно утримуватися гумовим кільцем і не зніматися під час розтягування.

 УВАГА! 
Перед використанням рекомендовано перевірити герметичність багаторазової повітровідної 
системи згідно з п. 11.

9. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САМОРЯТІВНИКОМ
Для включення саморятівника виконайте наступне:

1.    Зробіть вдих і затримайте дихання. Розташуйте саморятівник на ремені перед собою. 
Притримуючи корпус лівою рукою, пальцями правої піддягніть і поверніть угору важіль 
замка стяжних стрічок.
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2.    Міцно затиснувши у правій руці важіль замка разом із захисною накладкою, рухом 
руки праворуч відірвіть захисну накладку від кришки та відчепіть гачок стяжної стрічки від 
корпусу. Притримуючи корпус саморятівника лівою рукою, правою рухом праворуч угору 
зірвіть кришку та відкиньте її.

 

3.    Зніміть каску і тримайте її однією рукою. Другою рукою вдягніть шийний ремінь на шию. 
Вдягніть каску.



DEZEGA 	 SKTB.02.CT2.00.00.000 РЭ-U1

53

4.    Швидко потягніть угору теплообмінник із загубником і носовим зажимом, розправте 
дихальну трубку та дихальний мішок. При цьому з патрубка картриджа витягується пробка, 
розміщена всередині дихального мішка. Переконайтеся, що заглушка витяглась із загубника, 
і візьміть загубник до рота так, щоб його пластини знаходилися між зубами та губами, а зубні 
захопи затисніть зубами. Розведіть двома руками подушечки носового зажима та надіньте 
його на ніс так, щоб обидві ніздрі були повністю закриті.

Видаліть обід.

 
5.    Підважуючи обома руками корпус угору, великими пальцями видавіть карабіни з пазів 
корпусу, від’єднайте саморятівник від поясного ременя. Розправте теплозахисний екран, 
розмістивши його між корпусом саморятівника та тілом.
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6.    Потягніть за кінець шийного ременя донизу, автоматично піднімаючи саморятівник угору 
до зручного положення. Закріпіть корпус саморятівника на грудях за допомогою нагрудних 
ременів, обв’язавши їх навколо тулуба та застебнувши застібку. Відрегулюйте необхідну 
довжину ременів.

  

7.    Зніміть каску, надягніть захисні окуляри та каску.

Включайтеся в саморятівник швидко для відпрацювання навичок включення менш ніж за 
15 с. За більш тривалого включення можлива втрата кисню, що виділяється пусковим 
брикетом для забезпечення нормального дихання в перші хвилини роботи саморятівника.

 УВАГА! 
В процесі роботи пусковий пристрій та поверхня картриджа нагріваються.

У разі ненаповнення мішка внаслідок втрати кисню під час використання регенеративного 
картриджа слід зняти носовий затискач і зробити 2-3 вдихи через ніс і таку ж кількість 
видихів через рот у саморятівник до наповнення дихального мішка і спрацьовування 
клапана надлишкового тиску. Потім слід надіти носовий затискач.
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 УВАГА! 
Цю позаштатну ситуацію настійно рекомендують відпрацювати з усіма учнями тільки в атмосфері, 
придатній для дихання.

Позначку про виконання тренувальної вправи рекомендують робити в «Журналі обліку 
тренувальних вправ і проведення дезінфекції» (ДОДАТОК Б).

 УВАГА! 
По закінченню часу дії 15 хв і 30 хв комплекту, необхідно виключитися із саморятівника. 
Використання комплекту по закінченню цього часу категорично не рекомендується.

10. РОЗБИРАННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ЗБИРАННЯ 
САМОРЯТІВНИКІВ
Дезінфекції підлягає ТВО-імітатор.

 УВАГА! 
Розбирання, дезінфекція та збирання саморятівників виконується спеціально навченою особою, 
призначеною наказом керівника підприємства, яка пройшла навчання та щорічну акредитацію в 
компанії DEZEGA, що підтверджено відповідним сертифікатом.

 УВАГА! 
Дезінфекція під час використання одноразових комплектів для дихання не потрібна

 
Для дезінфекції ТВО-імітатора:

•	 від’єднайте ТВО від дихальної трубки;

•	 продезінфікуйте загубник у зборі з ТВО згідно з вимогами, зазначеними в ДОДАТКУ А.

 НЕБЕЗПЕЧНО! 
Неприпустиме застосування для дезінфекції органічних розчинників (бензину, гасу, ацетону) і 
хлоровмісних відбілювачів. Допускається застосування інших дезінфікуючих засобів, при цьому 
слід керуватися відповідними інструкціями щодо застосування цих засобів.

•	 після дезінфекції промийте ТВО-імітатор в чистій проточній воді;

•	 сушіння ТВО-імітатор проводьте теплим повітрям за температури, що не перевищує 
плюс 60 °C. Бажано для сушіння використовувати сушильну шафу або повітряні 
сушарки;

•	 ретельно просушіть ТВО-імітатор теплим повітрям, особливо клапан надлишкового 
тиску, оскільки залишкова вологість впливає на його роботу.

 УВАГА! 
Сушіння ТВО-імітатора з попаданням прямих сонячних променів або променистого тепла 
категорично заборонено.
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11. ПЕРЕВІРКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 
САМОРЯТІВНИКІВ
У процесі експлуатації саморятівника під час кожного його розбирання та збирання 
необхідно перевірити технічний стан усіх вузлів і деталей на предмет наявності пошкоджень.

У разі пошкодження чи втрати під час тренувальних вправ будь-яких деталей або вузлів 
саморятівника, вони можуть бути замовлені додатково (ДОДАТОК В).

12. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
У період між проведенням тренувальних вправ саморятівники та регенеративні комплекти 
мають зберігатись у спеціальному приміщенні у стані придатності для наступного тренування.

Зберігання регенеративного комплекта у складі саморятівника неприпустиме.

 ІНФОРМАЦІЯ! 
У разі зберігання комплектів у захисних пакетах можлива поява надлишкового тиску, що не впливає 
на їхню придатність для застосування за призначенням.

 
За складських умов саморятівники та регенеративні комплекти мають зберігатись у сухих 
закритих приміщеннях за температури повітря від плюс 5 °C до плюс 40 °C і відносної 
вологості не більше 80 % окремо від речовин, що сприяють корозії.

Саморятівники та регенеративні комплекти мають перевозитись у закритому транспорті 
за температури навколишнього повітря від мінус 50 °C до плюс 50 °C, відносної 
вологості 80 %.

У разі транспортування за негативних температур перед застосуванням за призначенням 
необхідно витримати саморятівники ТРЕНЕР С, регенеративні комплекти у сухому 
приміщенні з температурою повітря 20-40 °C протягом 24 годин.

Транспортування саморятівників і регенеративних комплектів може проводитись усіма 
видами транспорту, в тому числі повітряним, у герметизованих опалюваних відсіках.

13. УТИЛІЗАЦІЯ
Використані одноразові комплекти із закінченим строком придатності, а також комплекти, 
визнані непридатними до подальшої експлуатації у зв’язку з ушкодженнями, можуть бути 
утилізовані згідно з нормами чинного місцевого законодавства.

 НЕБЕЗПЕЧНО! 
Наполегливо рекомендують проводити утилізацію відпрацьованих регенеративних комплектів і 
одноразових повітровідних систем у спеціалізованих організаціях.

Організації, які здійснюють утилізацію саморятівників і знешкодження кисневмісного 
продукту, повинні мати:

•	 ліцензію на поводження з відходами, у т. ч. утилізацію саморятівників, утилізацію та 
знешкодження кисневмісного продукту, оформлену належним чином;

•	 офіційний дозвіл заводу-виробника;

•	 схвалений заводом-виробником технологічний регламент з утилізації саморятівників, 
утилізацію та знешкодження кисневмісного продукту.
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 НЕБЕЗПЕЧНО! 
Категорично заборонено спалювати та викидати одноразові комплекти загальнодоступних місцях 
або передавати їх на утилізацію некомпетентним організаціям.

Комплекти, що підлягають утилізації, мають бути поміщені до спеціально відведених 
сухих приміщень на відстані не менше 1 м від опалювальних систем. При цьому має бути 
виключена можливість потрапляння на них мастила або будь-яких органічних рідин.

Приміщення для зберігання мають бути оснащені порошковими вогнегасниками.

У разі, якщо сталося механічне пошкодження комплектів у результаті порушення правил 
безпечної експлуатації, необхідно негайно зв’язатись із заводом-виробником або офіційним 
локальним представником для отримання інструкції з безпечного зберігання та утилізації.

 НЕБЕЗПЕЧНО! 
За наявності органічних забруднень (у тому числі паливно-мастильних матеріалів) на пошкоджених 
комплектах, у яких кисневмісний продукт має безпосередній контакт із повітрям, можливе спонтанне 
займання. Такі комплекти мають бути поміщені до спеціально відведеного безпечного місця, де 
вони будуть зберігатись, а потім утилізуватися відповідно до отриманих від заводу-виробника чи 
офіційного локального представника інструкцій.

Рекомендується проводити утилізацію в наступному порядку:

•	 вручну запустіть пусковий пристрій (за необхідності — якщо картридж не був 
використаний за призначенням);

•	 дочекайтеся припинення виділення кисню з картриджа регенеративного та його 
охолодження до температури не більше 30 °C;

•	 від’єднайте дихальну трубку та дихальний мішок від навчального регенеративного 
картриджа;

•	 витягніть картридж із корпусу;

•	 занурте картридж патрубками вгору в чисту воду на 5-10 см нижче від рівня води та 
витримуйте його, періодично струшуючи, доки не припиниться виділення бульбашок;

•	 утворений розчин лугу нейтралізувати за допомогою 3 % кислоти, наприклад 
соляної (HCl);

•	 розсортуйте всі деталі та вузли за видами матеріалу (метал, пластмаса, гума тощо) і 
утилізуйте їх відповідно до правил, що діють на Вашій території.

 НЕБЕЗПЕЧНО! 
Під час утилізації слід користуватися засобами індивідуального захисту: захисними окулярами, 
рукавичками, халатом і взуттям.
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14. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує належні експлуатаційні властивості навчальних саморятівників 
ТРЕНЕР С за дотримання споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації, 
описаних у цій «ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ». 

Гарантійний термін експлуатації навчального саморятівника вказано в етикетці, що 
поставляється з кожним саморятівником.  

Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію та технічні рішення, реалізовані 
в навчальних саморятівниках ТРЕНЕР С для поліпшення їхніх технічних характеристик і 
експлуатаційних властивостей. 

 ІНФОРМАЦІЯ! 
Необхідність замовлення вузлів і деталей за ДОДАТКОМ В протягом зазначеного гарантійного 
строку не є причиною для пред’явлення рекламацій виробнику.

 ІНФОРМАЦІЯ! 
Гарантія не поширюється на деталі та вузли повітровідної системи, що втратили герметичність через 
механічні пошкодження, отримані під час експлуатації.
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ВИРОБНИК:
DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ EGE SERBEST BÖLGESİ ZAFER SB MAH. NİLÜFER SK.NO:30
GAZİEMİR, İZMİR
Tel.: +90 232 251 0 394
www.dezega.com
info@dezega.com
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ДОДАТОК А
Приготування дезінфікуючих розчинів і дезінфекція повітровідної системи 
саморятівника
Для приготування дезінфікуючого розчину рекомендовано використання хлоргексидину, 
який випускають у вигляді 20%-ного водного розчину хлоргексидину біглюконату у темному 
або пластмасовому посуді.

Препарат зберігають за звичайних температурних умов.

Для дезінфекції користуються 0,5 % розчином, який готують таким чином: до посудини 
(скляної, емальованої), у якій буде проводиться дезінфекція, вливають 10 л кип’яченої 
води кімнатної температури і 0,25 л 20 % розчину хлоргексидину. Отриману суміш 
ретельно перемішують. Розчин хлоргексидину для дезінфекції готує безпосередньо перед 
дезінфекцією особа, яка є відповідальною за дезінфекцію та збирання саморятівників 
і пройшла навчання та акредитацію у виробника саморятівників, про що є відповідний 
сертифікат.

Деталі, що піддаються дезінфекції, необхідно спочатку промити проточною водою, очищаючи 
їх щіткою, а потім занурити на 5 хв у розчин хлоргексидину. Продезінфіковані деталі знову 
промити проточною водою протягом 5-10 хв і просушити.

Дезінфекція може проводитися одним із нових препаратів — «Дезефектом», «Дисмозоном 
Пур», «Септохімом» або «Інцидином» відповідно до інструкції із застосування.

Про проведення дезінфекції має бути зроблена відмітка в журналі (ДОДАТОК Б).
 

ДОДАТОК Б
Форма журналу обліку тренувальних вправ і проведення дезінфекції

Дата збирання
саморятівника

для
тренування

Відмітка про
проведення

тренувальних вправ

Відмітка
про проведення

дезінфекції

порядковий
номер

дата дата
проведення

підпис
відповідальної

особи

Саморятівник списаний після закінчення призначеного строку служби 

актом №_____________________від _________________________________
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ДОДАТОК В 
Перелік вузлів і деталей саморятівника ТРЕНЕР С, що постачаються за замовленням 
споживача

Позначення Найменування
Номер

позиції за
рис. 2, 3, 4

С14.00.013 Ущільнювальне кільце 4

T-15MS1-NSN Комплект навчальний 
ТРЕНЕР С Т-15MS1

T-30MS1-NSN Комплект навчальний 
ТРЕНЕР С Т-30MS1

SKTB.02.TCT2.03.03.000 Теплообмінник
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